Ｔｈｅ ｌｉｍｉｔｓ ｏｆ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ １８ ＰＣＢｓ ｗｅｒｅ ５ μｇ ／ ｋｇ． Ｆｏｒ ａｌｌ ｔｈｅ ｓａｍｐｌｅｓ， ｔｈｅ ｍｅａｎ ｓｐｉｋｅｄ ｒｅｃｏｖｅｒｉｅｓ ｗａｓ １０９ ２％ ｗｉｔｈ ｒｅｌａｔｉｖｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｄｅｖｉａｔｉｏｎｓ （ ＲＳＤｓ） ｏｆ ２ ９％ -６ ２％ （ ｎ ＝ ３） ． Ｔｈｅ ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ， ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ａｎａｌｙｔｉｃａｌ ｍｅｔｈｏｄｓ ｗｅｒｅ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ ａｎｄ ａｓｓｅｓｓｅｄ． Ｔｈｅ ｍｅｔｈｏｄ ｗａｓ ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙ ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ４８ ｓａｍｐｌｅｓ ｆｒｏｍ ｔｈｒｅｅ ｍａｉｎ ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ ｐｒｏｖｉｎｃｅｓ ｏｆ ｃａｍｅｌｌｉａ ｓｅｅｄｓ． Ａｌｌ ｔｈｅ １８ ＰＣＢｓ ｗｅｒｅ ｎｏｔ ｄｅｔｅｃｔｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ４８ ｓａｍｐｌｅｓ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ： ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｖｏｒｔｅｘ； ｇａｓ ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ•ｔｒｉｐｌｅ ｑｕａｄｒｕｐｏｌｅ ｍａｓｓ ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ
Ｆｉｇ． ４ Ｓｐｉｋｅｄ ｒｅｃｏｖｅｒｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ １８ ＰＣＢｓ ｉｎ ｃａｍｅｌｌｉａ ｓｅｅｄｓ ｃｌｅａｎ•ｕｐ ｂｙ ６００ ｍｇ ａｎｈｙｄｒｏｕｓ ＭｇＳＯ ４ ， １００ ｍｇ Ｃ１８， 
